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1. AMAG-KAPSAM
Bu talimat Daire Bagkanligimiza analiz ve kontrol talebi ile gelen numunelerin, kabul kriterlerini
ve tasima kosullarini belirlemek amaciyla hazirlanmigtir.
Q~
2. \

SORUMLULUKLAR Q
K\

2.1 Musteriye ait sorumluluklar; Q
e Numuneler ve ilgili referans standart maddelerin, seriye ait analiz @alarl ile birlikte
saklama ve tasinma kosullarina iligkin bilgilerin eksiksiz oleg@\)rumune ile birlikte
getiriimesinden,

o Numunelerin uygun saklama ve tasinma kosullarinda (so@\;’mcir, ambalaj batinligu vb.)
Madde 7.2 nakil kosullarina goére teslim edilmesinden,

e Soguk zincir numunelerinin datalogger g|kt|Iar|Q® mune kabul personeli ile birlikte
kaydedilmesinden, O

e Numunelerin 7.1 maddesinde belirtilen analig talebi icin “Basvuru Dokiiman Tipi’nin basvuru
amacina uygun sekilde secilerek elektronik & araciligiyla gerekli dokimanlarin tesliminden,
numune, referans madde, ilgili realq zemelerin ve evraklarin eksiksiz olarak teslim
edilmesinden, \\/

¢ Numune miktarlarini numurnepi’6zelligine ve talep edilen analiz tiriine gore Ek. Analiz ve
Kontrol Laboratuvarlari Dair@agkanllgl Analizler icin Gerekli Minimum Numune Miktarlari
Tablolari; Tablo 1a, 1baM™d, 1e, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 53, 5b, 6a, 6b, 6¢, 7, 8a, 8b, 8c ve 9'a
uygun miktar ve o;e@t\eslim edilmesinden masteri sorumludur.

o Numuneler v % referans standart maddelerin tasinmasinda kullanilan kutu, koli vb. firma

taraflndan k imhasinin yapilmasindan musteri sorumludur.

2.2 N@a Kabul’e ait sorumluluklar;

@T’nunelerin ilgili materyallerin (standart, plasebo, kolon, kimyasal madde vs.) gerekli

Q\/Eekumanlann (analiz talep vyazisi, numune alma tutanadi) numune kabul Kkriterlerine

o

Form no:

uygunlugunun kontrolinin yapilarak, F111/KYB Numune Kabul Formu ile teslim alinmasindan,

o Daire Baskanhginin farkli yerleskesinde bulunan Asi ve Serum Laboratuvar Birimi,
Biyoteknolojik Urlinler Laboratuvar Birimi ve Tibbi Cihaz Laboratuvar Birimlerinde; birimlerine
gelen numunelerin numune kabul kriterlerine uygunlugunun kontrolinu yaparak, F111/KYB

Numune Kabul Formu ile teslim alinmasindan,
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e Numune Kabul Prosedurine uygun olmayan numunelerin F111/KYB Formunun doldurarak
musteriye F111/KYB Numune Kabul Formu ile iade edilmesinden,

o Golbasi yerleskesine gonderilecek numunelerin ilgili yerlere sevk edilmesinden,

o Numunelerin, kayitlarinin yapilmasindan ve ilgili birim tarafindan goéreviendirilen per@e
tesliminin saglanmasindan, Q

e Soguk zincirle gelen numunelerin kabulinden, musteri ile birlikte sicaklik izle k@ntrolinin

yapilmasini takiben kayit edilmesinden, a@Q

e Soguk zincirle gelen numunelerin ilgili laboratuvarlara sevk edilinceye k ygun kosullarda

muhafaza edilmesinden, ,00
Numune Kabul Personeli sorumludur. %
2.3 Laboratuvar Personeline ait sorumluluklar; O

ilgili laboratuvara kabuliinden ve tasinma kosullari

o Numune kabul personelinin, numune kabul iglemini 'éx;eklegtirmesini takiben numunelerin
@Iamp saglanmadiginin kontrolinden,

F111/KYB Numune Kabul Formundaki bilgile(\i naliz talebiyle gelen numuneyi ve varsa
beraberinde gelen referans/reaktif/tekniw zemelerin  kontrollerini  gergeklestirmekten
Laboratuvar Personeli sorumludur. \2\

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR \\/

3.1 Numuneyi Génderen K%mlFirmalMiﬁteri: Analiz veya kontrol amagli talepte bulunan
resmi veya 6zel kurulug &*’

3.2 Daire Ba§kar]j diL-Awaliz ve Kontrol Laboratuvarlari Dairesi Bagkanhgi
3.3 Numune: Baskanligimiz gérev ve sorumluluklari dogrultusunda TITCK tarafindan
Ruhsat, iz P%a Kontroll, Piyasa Gézetim Denetimi, Sikayet vd. sebeplerle analizi yapiimak
Uzere, '“\kurumlar ile kuruluslarin ise Satin Alma, Adli Kontrol vd. slreclerinde kullaniimak
am @analizi yapilmak uzere Daire Bagkanligimiza génderilen numuneler,
%hﬁrlﬁ Numune: Resmi ya da kamu kurumlarinca analiz igin gonderilecek numunelerin
Q/ aire Bagkanligina kadar guvenliginin saglanmasi amaciyla kullanilan kursun, plastik, mum gibi
Q}/ malzemelerden yapiimis ve ait oldugu kurumun Ozel isaretini tasiyan muhurle kapatiimis
ambalajdaki numuneler.
3.5 Saklama kosullar: Oda sicakhgi (20 +5°C) , 5 +3°C, -20 +5°C, -70 +£10°C derecede

saklanan numuneler
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5. EKIPMANLAR

3.6 Eksik numune: Laboratuvarlarimiza numunesi daha 6nce goénderilmis ancak PR10/KYB
Numune Kabul Kriterlerine goére eksikleri olan ve yazisma ile tamamlanmasi istenmis olan
numuneler

3.7 Kirlimig ve DAkillmis Numune: Tasima sirasinda kirilmis veya dékilmis olarak geQJe

Numune Kabul tarafindan, F111/KYB Numune Kabul Formu doldurularak, teslim dan
gelen yere iadesi yapilan numune. \\?‘

3.8 EP : European Pharmacopoeia (Avrupa Farmakopesi) Q

3.9USP : The United States Pharmacopoeia (Amerikan Farmakopesi) \bo

3.10. BP : British Pharmacopoeia (ingiliz Farmakopesi) - /\/

3.11 BET : Bakteriyel Endotoksin Testi %

3.12 SOP : Standard Operating Procedure (Standart Calisma dard)

3.13 Sahit numune: Kabull yapilan numuneler icin calig Q@i?:temsil eden, son kullanma

tarihine kadar uygun kosullarda saklanan numunedir.

3.14 Yetim ilag: Nadir hastaliklarin tedavisinde ku}l@ , az sayida hastaya ulagan, gelistiriime
u

sureci zor, uzun zaman alan, maliyetli ve pazarp{ suk ilaglar.

\Y
GUVENLIK ONLEMLERI \g\
AN

4.1 Kirik, ambalaj butunlugu bo% numunelerin taginmasi esnasinda koruyucu eldiven
kullantlir.

4.2 -70 £10°C, -20 +5°C mat&l tasinan ambalajlarda, numuneler ve sicaklik kontrol verilerine
ulasmak icin sogukta Wﬁcu eldiven kullanilir.

4.3 llgili laborafu umuneleri analiz asamasina kadar etiket bilgisinde veya analiz
sertifikasinda Qeltten saklama kosuluna uygun olarak; oda sicakliginda, buzdolabinda, derin
donduruc;{%ueya gerektiginde -70 £10°C’ de saklanir.

44 G ¥m maddelerin (numune, standart, plasebo, kimyasal madde vb. gibi) ambalajlarinda
olumsuz yonde etkileyecek bir hasar varsa veya kirilmig, dokulmis durumda ise

une Kabul tarafindan F111/KYB Numune Kabul Formu doldurularak reddedilir.

Derin Dondurucu (-70 +10°C), Dondurucu (-20 +5°C), Buzdolabi (5 +3°C), Bilgisayar, Fotokopi
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Makinasi, Datalogger, Tarayici, Barkod Okuyucu.
6. MATERYAL

Numunelerin saklandigi, evraklarin ve dokimanlarin yerlestirildigi, klasor, dolap, k@lolap

vb. malzemeler. \\
7. UYGULAMA \@

7.1 ANALIZ TALEBI iCIN GEREKLI DOKUMANLAR, NUMUNE V%QERANS

STANDARTLAR O\,

Q~
7.1.1 iLAG NUMUNELERI iGiN; &
7.1.1.1 Ruhsat ve piyasa kontroli amaci ile gelen i@ muneleri, ayni seriden olmak sarti ile
analize yetecek miktarda Ek. Analiz ve Kontrol &%{uvarlarl Dairesi Baskanligi Analizler igin
Gerekli Minimum Numune Miktarlari Tablolari; T a, Tablo 1b, Tablo 1¢, Tablo 1d ve Tablo 1€’
de yer alan miktarlara uygun olarak génderilrﬂ%&i :
Numuneler; \
¢ Ruhsat alinmasi amaciyla an %l;bnderilen numunelerin miadinin dolmasina en az 6 ay,
e ithal izni alinmasi amaclyl %ﬁze gonderilen numunelerin miadinin dolmasina en az 6 ay,
e Piyasa kontroli ama |Walize gonderilen numunelerin miadinin dolmasina en az 6 ay,
* Satin alma kontr icin analize génderilen numunelerin miadinin dolmasina en az 6 ay,
Numune analiz@‘slararag gecerliligi olan sertifikalara sahip primer standartlar (farmakope
standartlari vb.), fprimer standartlarla dogrulanan sekonder standartlar veya in-house standartlar ile
yapilmakta \G incel primer standartlarin gonderilemedigi durumlarda sekonder standartlar
gonderil @ve bu standartlara ait sertifikalarda; hangi primer standardin referans alindigi
belirts gar Primer standardi piyasada mevcut olmayan standartlar, Uretici firmalarin orijinal
Ralari ile birlikte gdnderilmelidir. ila¢ firmasinin (rettigi, primer standardi veya (retici firmasi
unmayan (in-house) standartlar metot validasyon dosyalari ile birlikte (ruhsat dosyalarinda
Q/elektronik, digerlerinde fiziki evrak olarak) teslim edilecek, bu standartlarin sertifikasinda, primer
standarda karg! standardize edildiginin teyit bilgisi aranmayacaktir. Ayrica bitmig Urine ait etken

madde, safsizlik maddeleri, koruyucular, antioksidanlar, yardimci maddeler, boyar maddeler ve
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gerekiyorsa plasebo karisiminin analize yetecek miktarda uygun ambalaj, saklama ve tasima
kosullarinda gonderilmesi gerekmektedir. Analiz basvuru dosyasi olmayan numuneler kabul
edilmeyecektir. Gonderilen standartlarin ambalajlari (zerinde yer alan seri no, imal tarihi, son
kullanma tarihi, Uretici ismi vb. bilgiler analiz sertifikasi ile uyumlu olmalidir. Analiz igin@en
numunelerle birlikte gonderilen standart/referans/reaktif/malzemelerin miadinin dolmasma®\az 6
ay kalmisg olmasi gerekmektedir. ?‘
7.1.1.2 Ruhsat ve izin numuneleri haricinde gelen (piyasa kontrold, satin alma an /sahte vb.)

numuneler, Saglik Bakanhginin illerdeki kuruluslari tarafindan (Saglhik MudurlikldriNgibi), ya da re’sen

emniyet muadurlikleri ve savciliklar kanaliyla alinmaktadir. -

Emniyet madurlUkleri ve savcilik araciliiyla gelen numuneler, sor, a kapsaminda supheli
sahis(lar)dan ele geciriimis olmasi nedeniyle, Ek. Analiz ve ol Laboratuvarlari Dairesi
Bagkanligi Analizler i¢in Gerekli Minimum Numune Miktarl blolarinda belirtilen miktarlar

karsiladigina bakilmaksizin kabul edilmektedir. Savcilik nuy 'ﬁelerinde uygun saklama kosullarinin
saglanmadiginda; Numune kabul personeli Flll/KE m

kisminda durumu belirtmeli ve ilgili laboratuvar persQneli tutanak seklinde durumu kayit altina

une Kabul Formu “Not/Aciklama”

almalidir. Ayni Ust yazi altinda analiz istegiyle g@ en numunelerin tamami, ilgili birimde bulunan
analiz dncesi numune defterine kayitlari tamaﬁ:dan, onayli F111/KYB Numune Kabul Formlari
numune kabul birimine teslim edilmez. \\/

Satin alma kontrolleri icin gel %muneler, gonderen kurumun olusturdugu ilgili komisyon
tarafindan usuline uygun olarak hk gbnderilmelidir. Numuneler ayni seriden olmak kosulu

kosullarina uygun olara rekiyorsa soguk zincir) Ek. Analiz ve Kontrol Laboratuvarlari Dairesi

ile miadinin dolmasina en ; y kalmis olan, agzi agilmamis, ambalaji bozulmamis ve saklama
Bagkanligi Analizle@erekli Minimum Numune Miktarlari Tablolari; Tablo 1a, Tablo 1b, Tablo 1c,
Tablo 1d ve Tabl

7.1.1.3

1& de belirtilen miktarlarda alinmig ve gdnderilmis olmalidir.

sebebiyle génderilecek numuneler, Ek. Analiz ve Kontrol Laboratuvarlari Dairesi
Bagkanlg lizler igin Gerekli Minimum Numune Miktarlari Tablolarinda belirtilen miktarlari
kar@&&éﬁa bakilmaksizin kabul edilmektedir. Sikayet numunelerinde uygun saklama kosullari
)

adiginda; Numune kabul personeli tarafindan hazirlanan F111/KYB Numune Kabul

Q/F u’'nda yer alan “Saklama Kosullari / Sikayet Numunesi” bélimindeki numunenin teslim alinma

veya alinmama gerekgesi analizi gergeklestirecek birimin sorumlusu tarafindan doldurularak kayit
altina alinmalidir.

Sikayete esas numunenin ilgili birim sorumlusu beyanina gore;
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Uygun bulunmasi durumunda: ilgili Birim Sorumlusu onayina istinaden uygun saklama
kosullarinda gelmeyen numunelerin kabull yapilir. Bu durum Numune kabul personeli tarafindan
hazirlanan F111/KYB Numune Kabul Formunun “Not/Aciklama” kisminda belirtilir ve gerekli
durumlarda ilgili laboratuvar personeli tutanak ile durumu kayit altina alir ve analizi gergekles@ek
birim tarafindan numuneyi génderen musteri bilgilendirilir.

Uygun bulunmamasi durumunda: ilgili Birim Sorumlusu onayina istinaden u V“Saklama
kosullarinda gelmeyen numune reddedilir. Bu durum Numune kabul personeli tar an hazirlanan
F111/KYB Numune Kabul Formunun “Not/Agiklama” kisminda belirtilir ve a éergekleglrecek
birim tarafindan numuneyi goénderen musteri bilgilendirilir. Gerekli ef JW& durumunda yeni
numune istenir. 6

Analiz talebinde bulunulan sikayete esas numunelerin ambalaj &MU iUQUnUn bozulmus olmasi

durumunda F111/KYB Numune Kabul Formu’nda yer alan “Am Ikayet Numunesi” bolimundeki

numunenin teslim alinma veya alinmama gerekgesi anar\s i \gerceklestirecek birimin sorumlusu
tarafindan doldurularak kayit altina alinmahdir.
Sikayete esas numunenin ilgili birim sorumlusu beya\ﬁk jore;

Uygun bulunmasi durumunda: ilgili Birim %‘mlusu onayina istinaden numunenin ambalaj

batinlGgu yéninden uygun olmayan numun abull yapilir. Bu durum Numune kabul personeli
tarafindan hazirlanan F111/KYB Num abul Formunun “Not/Aciklama” kisminda belirtilir ve
gerekli durumlarda ilgili laboratuv soneli tutanak ile durumu kayit altina alir ve analizi

gerceklestirecek birim tarafindan @ neyi gbnderen masteri bilgilendirilir.

bozulmus numune redd u durum Numune kabul personeli tarafindan hazirlanan F111/KYB

Numune Kabul F@Jn “Not/Agiklama” kisminda belirtilir ve analizi gergeklestirecek birim

tarafindan numupey\ goénderen musteri bilgilendirilir. Gerekli goérilmesi durumunda ek numune

istenir. %\

Ayrlc«g‘yete esas numunelerde gerekli tum analizlerin tamaminin yapilabilmesi i¢in ayni seriden

Uygun bulunmamasi dur; a: llgili Birim Sorumlusu onayina istinaden ambalaj bitiinligii

Q osulu ile agzi acilmamis, ambalaji bozulmamis ve saklama kosullarina uygun olarak alinmig
69 gonderilmis olmahdir. Sadece mikrobiyolojik kaynakli sikayet numunelerinde numune tard ve
yapilacak analize gbre ayni seriden almak Ulzere Ek. Analiz ve Kontrol Laboratuvarlari Dairesi
Baskanligi Analizler icin Gerekli Minimum Numune Miktarlari Tablolari; Tablo 1b, Tablo 1c ve Tablo

1d‘ de belirtilen ilgili miktarlarda (ayni seriden 4 calismaya yetecek miktarda numune) ve pirojenite
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kaynakli ila¢ sikayet numunelerinde ayni seriden 4 calismaya yetecek miktarda numune, partikdl
kontaminasyon sikayeti ile génderilen numunelerde ise yine ayni seriden olmak Uzere (kiglk ve
blylk hacimli parenteral preparatlar icin) en az 20 adet numune génderilmesi gerekmektedir. Diger
sikayet konularinda ise sikayet sebebine gdére numune sayisi farkli olabileceginden, gén@en
numune sayisi yetersiz bulunursa ilgili Daire Bagkanligi ile irtibata gegilerek say! bildirilecek \
7.1.1.4 Ruhsat amaci ile génderilen numunelerin piyasaya c¢ikarilacak olan primer Vﬁ'alajlnda
gonderilmesi, primer ambalajinda bulunmasi gereken seri no, son kullanma tari 'Qretlm yeri gibi
bilgilerinin  numuneye ait analiz sertifikasi ile uyumlu olmasi gerekm@ ithal ruhsati

basvurularinda numuneler, yurt digi orijinal sekonder ambalaj olmalidir.

7.1.1.5 Ruhsat amaci ile gonderilen numuneler ile birlikte anali%gp ust yazisi ve ekinde
Ruhsatlandirma Dairesi’nden alinmis olan “ilgili Griintn ruhsatlandl@\ﬁjrecinin basladigini bildiren”

yazinin teslim edilmesi gerekmektedir. &
7.1.1.6 Piyasa kontrol amaci ile gonderilen numu ekonder ambalaji ve numune alma
tutanag ile birlikte gonderilmelidir. Numune alma tut nda yer alan seri no ile humune seri no

ayni olmalidir. \>

7.1.1.7 ilag numunelerinin mikrobiyolojik&xgen analizleri i¢in Urdnun orijinal primer ve/veya
sekonder ambalajlari agilmamis olmal@ﬂrlﬁmler mikrobiyolojik yonden degerlendirilecedinden
numune ile direkt temas etmeyen a a%umunenin analizi sirasinda dolayli olarak numuneye temas
edecek olan tipa, kapak, flip off k, ambalaj vb. kontaminasyona sebep olacak tim bdlimler
sokulmemeli ve agilmamalid) .

7.1.1.8 Ruhsat, piy ontrol, satin alma ve sikayet sebebi ile mikrobiyolojik analize alinacak
olan tum ilag numu@a%m gerekli numune miktarlari EK. Analiz ve Kontrol Laboratuvarlari Dairesi
Baskanligi AnalizleN igin  Gerekli Minimum Numune Miktarlari Tablolari; Tablo 1b ve 1c'de

verilmektedir.

eriyel Endotoksin Testi analizlerinde ilag numuneleri igin gerekli numune miktarlar
EK. Anali@ Kontrol Laboratuvarlari Dairesi Baskanhidi Analizler igin Gerekli Minimum Numune
Mikt@QQ'l‘ablolarl; Tablo 1€’ de verilmektedir.
\Eﬂ.l.Q Ruhsat amaci ile génderilen numunelerde mikrobiyolojik miktar tayini veya potens tayini
\i&numuneler ile birlikte teslim edilmesi gereken referans standart malzeme, mikrobiyolojik miktar
Q/veya potens testine ve analiz spesifikasyonu ile uyumlu olmalidir. Standart malzeme mikrobiyolojik
yontemlerde kullanilabilir olmali ve etkinligi (IlU degeri) belirli referans standart malzeme teslim

edilmelidir.
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7.1.1.10 ilag numunelerinin analizleri igin gerekli minimum numune miktarlari, EK. Analiz ve
Kontrol Laboratuvarlari Dairesi Bagkanhdi Analizler igin Gerekli Minimum Numune Miktarlari
Tablolari; Tablo 1a, Tablo 1b, Tablo 1c, Tablo 1d ve Tablo 1e’ de verilmektedir.

7.1.1.11 Analiz amaciyla goénderilen ve Kurumumuz goérev alanina giren ancak glk
Bakanligr'ndan ruhsati/izni bulunmayan numuneler Ek. Analiz ve Kontrol Laboratuvarl Iresi
Baskanhglr Analizler icin Gerekli Minimum Numune Miktarlari Tablolarinda belirtm?miktarlarl
karsiladigina ve saklama kosullarina bakilmaksizin kabul edilmektedir. OQ

7.1.2 TIBBi BiYOLOJIK URUNLER iGiN; o \b

» Tibbi biyolojik GrGnlerden analiz amaci ile gelen biyoteknolojik v@ ardnleri, asi ve serum
numunelerinin son kullanma tarihleri en az 6 ay olmalidir. \/

» Gelen hiicre, referans standart vb. malzemelerin son kulla ihleri en az 6 ay olmalidir. Aksi
takdirde firma referans gecerliliginin devam ettigini gbsterené’%analiz sertifikasini getirmeyi taahhat
etmelidir. 0

» Gelen hucre, referans std vb malzemelerin Urett \Eson kullanma tarihleri arasinda 6 ay olmasi
durumunda (kisa miatli spesifik malzemelerde), ullanma tarihleri en az 3 ay olan malzemeler
asagidaki kosula goére kabul edilir;

e Teste ait tim malzemelerin tama a tarihine gére ve Oncelik sirasina goére caligiimasi
sebebiyle teknik malzeme/reaktifleri ullanim tarihi gegmesi durumunda tekrar talep edilmesi ve
saglanmasinin taahhudu sartiyla r%u

* Virolojik analize do$°testleri icin analize gelen kan Urdnd numunelerinin miadinin

| gerceklestirilir.

dolmasina en az 3 ay ka olarak gonderilmelidir.
*

"ﬁsilgisi
odu Bilgileri Hakkinda;
v im ormull (seri 6l¢usune iligkin detaylarla)

%& alat islemi (baslangic maddelerinden itibaren tim asamalar)

7.1.2.1 Kisa

Kullanilan “seed lot” ve cell-substrate systems”in tanimi, bulk ve final trln spesifikasyonlari
Q}& ve bu spesifikasyonlara uyumun saptanmasi icin yapilan testleri de icerecek sekilde Uretim
metotlar hakkinda bilgi,
v imalat akis semasi,

v Uretim sirasindaki kontroller,
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v Uretim ve kontrol sirasinda kullanilan standart uygulama metotlari ve detayli Gretim ve kontrol
protokoll ile gerekli diger dokimanlar (bir defaya mahsus olarak degisiklik yapilmasi
durumunda yeni versiyonlari) génderilmelidir.

- Bitmig Uriin Kontrolleri Q~.

v' Bitmig Urlin spesifikasyonlari, kontrol metotlari, \

v Antijen, allerjen, antikor, konjugat ve adjuvanlarin; tanimlama testleri, mlktara%etotlan
(gerektiginde biyolojik ve mikrobiyolojik metotlar dahil) ve saflik testleri, Q

v Mikrobiyolojik kontroller ve pirojen kontrold, O

v Yardimci maddelerin tanimi ve miktar taylnl Antlmlkroblyal ve kpﬁVularm tayin limitleri,

Laboratuvarlari Dairesi Bagkanhdi Analizler icin Gerekli
Tablo 2a ve Tablo 2b‘de verilmigtir. s

7.1.2.3 Kan Uriinleri igin;
7.1.2.3.1 Numune ile gelmesi gerekenler * \b
v Analiz talep yazisi (TITCK/Misteriden), \V;
v Analiz igin getirilen seriye ait Analiz Y;SI,
v Analiz igin getirilen seriye ait fin@NJiryh ve plazma havuzuna ait serbest birakma sertifikasi.
7.1.2.3.2 Ruhsat ve ithal izni I ile gbnderilen preparatlar asagidaki kriterlere gore teslim
alinir: %
v" Numuneler kirilm nw kapaklarinin acilmamis olmasi,
v ithal izni ama elen numunelerin ambalaj igeriginin (prospektis veya hasta kullanim
kilavuzu, Iiyo@rdnler icin sulandirici solvent, uygulama setleri vb.) tam olmasi Talep

yazisindakigseM.numarasi ve kutu ile sise, flakon, ampul, enjektor Uzerindeki seri numarasinin
®,

.3 Kan Urtinleri ve Kan Uriinlerinin Gretiminde kullanilan plazma havuzlari igin gerekli

Q\/b minimum numune miktarlari Ek. Analiz ve Kontrol Laboratuvarlari Dairesi Baskanh@i Uriin

o

Gruplari ve Analizler i¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlari Tablolari; Tablo 3‘ te

verilmistir.
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7.1.2.4 Biyoteknolojik Uriinler igin; gerekli minimum numune miktarlari; Ek. Analiz ve Kontrol
Laboratuvarlari Dairesi Baskanligi Analizler icin Gerekli Minimum Numune Miktarlari Tablolari;
Tablo 4a ve Tablo 4b‘ de verilmigtir.

7.1.2.5 Hormon ilaglan igin; gerekli minimum numune miktarlari Ek. Analiz ve trol
Laboratuvarlari Dairesi Baskanlhi§i Analizler icin Gerekli Minimum Numune Miktarlané&
Tablo 5a ve Tablo 5b‘ de verilmigtir. \\?‘
Ruhsat amaci ile gelen Urlnlerde Analiz sertifikasina gore ilave numune talep edifebilir.
7.1.2.6 ithal izni Talebi ile Gelen Virolojik Tetkikler igin; (HbsAg, HIV 1-2 b
incelenmesi icin gelecek Kan Urdnleri icin Grin analiz sertifikasi bulugaq/tdece HbsAg, HIV

rl;

CV) ydénidnden
1-2, Anti HCV parametresi talebi ile yapilan ithal izin basvurularinda /nin altinda hacimler igin
6 adet, 2 mL den fazla hacim urtnler i¢in en az 3 adet numune g@{welidir.

Q~
7.1.3 KOZMETIK URUNLER iCiN; &

Kozmetik 0run analizlerinde gerekli minimum l@% miktarlari Ek. Analiz ve Kontrol
Laboratuvarlari Dairesi Baskanhgi Analizler igin GergkINMiinimum Numune Miktarlari Tablolari; Tablo
6a, Tablo 6b ve Tablo 6¢' de verilmistir. Fiziks \nmyasal analizleri igin gerekli minimum numune
miktarlari Tablo 6a’ da, mikrobiyal kontaminﬁgﬁmit testi igin gerekli minimum numune miktarlari
Tablo 6b ve biyolojik degerlendirme testlgs_ (Jhvitro cilt irritasyon, in vitro goz irritasyon ve in vitro deri
korozyon testleri), (invitro cilt irrita @ve deri korozyon testleri) icin gerekli minimum numune
miktarlari Tablo 6¢’ de beIirtiImi§ti@

Emniyet mudurlikleri ve Hik araciligiyla gelen numuneler, sorusturma kapsaminda supheli
sahis(lar)dan ele gegirilrgis QImasi nedeniyle, Tablo 6a, Tablo 6b ve Tablo 6c’de belirtilen miktarlari

1 I;F%gaknmaks.z.n kabul edilmektedir.

karsilayip kargllam@
Piyasa gozetimN\ve denetimi kapsaminda uygunsuzluk/guvensizlik suphesiyle gonderilen

numunelerin ut miktarlari analiz talebini karsilamasi durumunda, Tablo 6a, Tablo 6b ve Tablo
6c’de beIi iktarlari kargilayip kargilamadigina bakilmaksizin kabul edilmektedir.
7.13 Numune ile gelmesi gerekenler;

Analiz talep yazisi,
Q}/ v" Mevcut olmasi durumunda analiz igin getirilen seriye ait analiz sertifikasi ve valide edilmis
deney metodu,
v/ Satin alma igin gelen numunelerde analiz talep yazisi ve sartname 6rnegi,

Analizi yapilacak preparatlarin numune kabul islemleri asagidaki kriterlere gére yapilir:
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v" Numunelerin orijinal kutusunda, kirilmamig doékilmemis ve kapaklarinin agilmamis ayrica
numune Gzerinde yer alan bilgilerin silinmemis olmalidir,

v' Piyasa go6zetim denetimi ile gelen Urlnler agzi kapali mihdrli ambalajlarda, miadinin
dolmasina en az 8 ay kalmig olarak ve numune alma tutanagi ile birlikte gelmelidir, .
v" Numune alma tutanaginda yer alan bilgilerle numune ambalaji ve analiz talep yazis inde
yer alan bilgiler 6rtismelidir (Numune alma tutanaginda numunenin alindigi yer Vmgu tarih
numunenin seri numarasi, son kullanma tarihi, net miktari, Grtn ismi agik olara ertllmelldlr)

v' Adli makam talepleri disinda sikayet amaciyla gelen num e@n analizlerinin

acllmamis, ambalaji bozulmamis ve saklama kosullarina uygun ola ikayet sebebine gore Ek.

sonuglandirilabilmesi icin sikayete konu numune ile ayni seridg;/‘pak kosulu ile agzi
Analiz ve Kontrol Laboratuvarlari Dairesi Bagkanhgi Analiz iy Gerekli Minimum Numune
Miktarlari Tablolar; Tablo 6a, Tablo 6b ve Tablo 6cC’ irtilen miktarlarda alinmis ve
gonderilmis olmalidir. Gerekli hallerde tekrar numune is @sektlr

v Cesitli nedenlerle analize alinmayan numuneler\@ askanhgimiz tarafindan yazi ekinde

veya rapor Ust yazi ekinde iade edilir.

7.1.4 TIBBi AMAGLI BESLENME URUNL' ?\
7.1.4.1 Numune ile gelmesi gereken@

v" Analiz talep yazisi, %\

v" Analiz igin getirilen seri@}naliz sertifikasl,

v/ Bitmis Urine ait raf gmri“spesifikasyonlari ve triin ambalajinda verilen bilegime ait analiz
spesmkasyonlamek ren teknik dosya,

Numuneye gi omru beyani,

AN

Musteri ta@ndan analiz talebi ile muhurlG olarak génderilen raf dmri 12 aydan uzun tibbi
am slenme Urunlerinin miadi, numune teslimi yapilan tarih itibari ile en az 6 ay
idir.
Y4 Usteri tarafindan analiz talebi ile mahurll olarak gonderilen raf dmru 6 aydan 12 aya
\ﬁ kadar olan tibbi amacl beslenme urlnlerinin miadi, numune teslimi yapilan tarih itibari ile
Q/ en az 4 ay olmaldir.
Q}/ v" Musteri tarafindan analiz talebi ile mahurli olarak génderilen raf 6mri 4 aydan 6 aya kadar
olan tibbi amacli beslenme Urlnlerinin miadi, numune teslimi yapilan tarih itibari ile en az 2
ay olmalhdir.
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v" Musteri numune kabuli esnasinda mikrobiyolojik analiz kitlerini her bagvuruda numune ile
birlikte Gg¢ tekrarli analiz i¢in yeterli miktarda teslim etmelidir.

v Urline ait eger mevcut ise valide edilmis analiz ydntemleri ve validasyon calismalarini
iceren analiz dosyasinin asli ve Turkge tercimesini ilgili birime elektronik ortamda b@w
ile birlikte yapmasi gerekmektedir. Q\

Analizi yapilacak preparatlar asagidaki kriterlere gore teslim alinir: \\?‘

v" Numunelerin ambalaj igeriginin tam olmasi gerekmektedir. Q

v" Numunelerin orijinal kutusunda, kirlmamis ve kapaklarinin agllmamli%@ldlr.

v' Piyasa gozetim denetim ile gelen Grlnler adzi kapali mUhUrIg zﬁb;ajlarda ve numune

alma tutanagi ile gelmelidir.

v’ Sikayet sebebiyle génderilecek numuneler, sikayete ko \wmune Ek. Analiz ve Kontrol

Laboratuvarlari Dairesi Bagkanligi Analizler igin G Minimum Numune Miktarlari

Tablolarinda belirtilen miktarlari karsiladigina bak sizin kabul edilmektedir. Sikayet

numunelerinde uygun saklama kosullarinin }E@w adiginda; Numune kabul personeli

F111/KYB Numune Kabul Formu “Not/Agik

laboratuvar personeli tutanak §eklind:$\gmu kayit altina almalidir. Ayrica sikayete esas

” kisminda durumu belirtmeli ve ilgili
numunelerde gerekli tim analizlerin t Inin yapilabilmesi igin ayni seriden olmak kosulu
ile agz1 agilmamig, ambalaji bo IS ve saklama kosullarina uygun olarak alinmis ve
tablo 7’de belirtilen “piyasa &})I amaci ile gelen numune miktarlari” kadar gonderilmig
olmahdir. Diger sikayet ?Tarlnda ise sikayet sebebine goére numune sayisi farkli
ktir.

v’ Piyasa k@ amaci ile gonderilen numuneler, ayni seriden olmak sarti ile analize
yetecek miktarda Ek. Analiz ve Kontrol Laboratuvarlari Dairesi Bagkanlhgi Analizler igin
Gere@q imum Numune Miktarlari Tablolari; Tablo 7' de yer alan miktarlara uygun olarak
gofdeytimelidir.

X, Z Tibbi Amach Beslenme Urnleri Igin; gerekli minimum numune miktarlari Ek. Analiz ve

olabileceginden, gonddrjiem numune sayisi yetersiz bulunursa ilgili Daire Bagkanligi ile irtibata
gecilerek sayi bilgiri

ntrol Laboratuvarlari Dairesi Bagkanhdi Analizler icin Gerekli Minimum Numune Miktarlari

Q}&Tablolarl; Tablo 7‘de verilmigtir.

7.1.5 TIBBi CIHAZ GRUBU URUNLER iGIN;
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7.1.5.1 Tibbi Cihaz Laboratuvarina Analiz Amaciyla Gonderilen Numuneler i¢in Gerekli
Belgeler

v" Analiz talep yazisi,

v' Bitmig Urline ait spesifikasyonlari igeren teknik dosya (rtn niteligine bagl oIarak,Q@liz
edilmek Uzere laboratuvara goénderilen numunenin kimyasal vyapisi, fiziksel ve \kanik
Ozelliklerinin yer aldigi bitmis Urtne ait spesifikasyonlarin, tolerans/referans dege{?ﬁ analiz

yontemlerinin ve ilgili standart veya farmakope monograflarinin bulundugu dosy§

v Urline ait eger mevcut ise valide edilmis deney metodu. . I
7.1.5.2 Numune agagida belirtilen sartlara uygun olmalidir: -
v' Orijinal ambalajinda olmalidir ve ambalaj bitinlGgi korun malidir.

v Etiket bilgileri tam (Uzerinde seri/lot no, imal tarihi, 36 anma tarihi, Uretici/ithalatg!
firma ismi vb.) ve okunakli olmalidir.

v" Numuneler ayni seriden olmak kosulu ile mi dolmasma en az 6 ay kalmis olan,
agzi acllmamig, ambalaji bozulmamis ve saklama k ﬁa uygun olarak alinmig olmalidir.
7.1.5.3 Tibbi Cihaz Laboratuvarinda yapilan an E&

Analiz ve Kontrol Laboratuvarlari Dairesi B§\‘anllg| Analizler igin Gerekli Minimum Numune

Miktarlar1 Tablolari; Tablo 8a‘ da, verilmi

in gerekli minimum numune miktarlari Ek.

ibbi Cihaz Uriinlerde Sterilite Testi Analizleri igin
Gerekli Minimum Numune Miktarlar I0*8b’ de, Tibbi Cihaz Uriinlerinde Bakteriyel Endotoksin
Testi Analizleri icin Gerekli Minim mune Miktarlari, Tablo 8¢’ de verilmigtir.
Numune miktarina dair herhar@ bilginin olmadigi Grdn gruplarinda, tahmini minimum numune
sayilari EkK. Analiz ve KonfplLaboratuvarlari Dairesi Bagkanligi Analizler igin Gerekli Minimum
Numune Miktarlari T I; Tablo 9" da verilmistir. Tabloda yer almayan numune gruplari igin
numune sayisl |I§ndardm veya firma bildiriminin gerekliliklerine gore belirlenir.
Kullanimi gsnesinda yasanan sikinti nedeni ile Sikayet/Piyasa Gozetim Denetim yolu ile
laboratuvar &denlen ‘kullaniimig  numuneler” numune niteli§i tasimaz ve analizlerde
kullanil
& yet sebebiyle gdnderilecek numuneler, sikayete konu numune ile ayni seriden olmak
u ile agzi acilmamis, ambalaji bozulmamis ve saklama kosullarina uygun olarak alinmis ve
onderilmis olmalidir. Sikayet konularinda sikayet sebebine gbére numune sayisi farkli
Q/ olabileceginden numune miktari sikayet kapsaminda degerlendirilir. Gonderilen numune sayisi
yetersiz bulunursa ek numune talep edilebilir.

Soguk zincir gerekiyor ise uygun sekilde tasinmis olmalidir.
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Numune igin tekrar deneyleri yapiimasi gerektiginde ek numune talep edilebilir.

7.1.5.4 Adli kurumlardan analiz amaciyla gonderilen numunelerde belirlenen numune kabul

7.1.6 DARUM IN VIVO ANALIZLER iGiN; \E
Deney Hayvanlari Arastirma Merkezi (DARUM) Biriminde uygulanacak analizler\{%tandart

kriterleri ayrica degerlendirilir.

test metotlari veya valide edilmis firma yontemleri kullaniimaktadir. Q

Asilarda ve Kan Urlnlerinde, pirojen testi icin numune sayisi num%@ hacmine gore
hesaplanir ve EP dogrultusunda uygulanan pirojen testinin maksl calisma sonucu
degerlendirildigi dikkate alinarak, numune sayisi belirlenir ve ilgili labor bildirilir.

Tibbi cihazlarda, 6zutlemede kullanilan numune sayisi numun tiprune gore farklilik gosterdigi
icin gereken numune sayisi degismektedir. Musgteriler in vi lizlerde teslim etmesi gerekli
minimum numune miktarlari EK. Analiz ve Kontrol Laborat /Skarl Dairesi Baskanligi Analizler igin
Gerekli Minimum Numune Miktarlari Tablolarinda veril @ﬁ standart metotlara goére pirojen testi
icin en az 4 ve diger tium testler icin en az 3 tekrar’gaysina yetecek sekilde numune géndermelidir.
Ek. Analiz ve Kontrol Laboratuvarlari Dairesi %ﬂnllgl Analizler icin Gerekli Minimum Numune
Miktarlari Tablolari; Tablo 8a’da tibbi cihazla yolojik degerlendirme testlerinin yapilabilmesi igin

gereken minimum numune sayilari, num tlrlerine gore listelenmigtir.

7.2 NAKIL KOSULLARI (NUI\@Y:/E REFERANS MADDE)

Ruhsat, piyasa kontrold, tkayet nedeniyle kalite kontrol testlerinin yapilmasi icin Analiz ve
Kontrol Laboratuvarlan%&hsi Baskanligi'na getirilecek veya Kurum ile protokol yapiimig
Universitelere trans@ ecek tim numunelerin uygun nakil kosullarinda tagsinmasina iligkin olarak

yerine getirmesi geréken sartlar sunlardir:
Sogu\Qﬁir olan numuneler igin:
muneler soguk zincirde geliyor ise; her bir kolide, naklin (5 +3°C) (-20 £5°C), (-70 £10°C)
Q/a sinda yapildigini kanitlayacak iki adet datalogger bulunur. Her iki datalogger igin bilgisayar c¢iktisi
alinir.

v" Ciktilara gelen Urlinin adi, e-takip no ve teslim edildigi tarih yazilir ve numune kabul personeli

ve firma temsilcisi imza atar.
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v Is1 Kayit Cihazi (Datalogger) olmayan durinlerin soguk zincir monitér karti veya freeze tag
bulunmalidir. Donma gdéstergeleri kontrol edilir.

v Isi Kayit Cihazi (Datalogger) verileri; numunenin Daire Baskanligr'na geldigi/gonderildigi yer
dikkate alinarak, teslimat suresini kapsayacak sekilde olgime sahip olmalidir. Gerekli haiff@rde
Urdnun geldigi yer hakkinda firma yetkilisinden beyan/taahhiitname talep edilir. \

v' Referans madde, standart asi ve hiicrelerin uygun nakil kosullarinda tagmmaml&%’ﬂi olarak
firmalarin yerine getirmesi gereken sartlar sunlardir: Q

e Hepatit asilarina ait testlerde kullanilan referans maddelerin 6zelligine %@ +3°C veya -70
+10°C, K
¢ Grip asllarina ait testlerde kullanilan referans maddelerin 5 J_r3% asinda, antijenlerin -70
+10°C, O\/
o Kizamik, kizamik¢ik, MMR (Kizamik — Kizamikgik - lak) asl ve antiserumlarina ait
testlerde kullanilan referans maddelerin -20 ile +8°C a a olmasi,
eOral c¢ocuk felci asilarina ait testlerde uIQan referans maddelerin (-20 +5°C)

ullanilan standart asi ve serumlarin -20 £5°C’de

®,
antiserumlarina ait testlerde kullanilan referan Phg elerin -20 ile +8°C arasinda olmasi,
e Kuduz asl ve immun serumlarina ait testl

olmasi, \

¢ Kuduz CVS’in (challenge virus s -70 +10°C‘de olmasi,
o Difteri, tetanos, bogmaca, %?Ve BCG asilar testlerinde kullanilan referans maddelerin 5
+3°C’ de olmasi, .
e Hib (Haemophylus i@ema Type B) asilarina ait testlerde kullanilan referans maddelerden
antiserumlarin (Hib} nos) 5 +3°C; PRP-T, Hib, referans agi, PRP-AH’ nin kuru buz igerisinde
(-20°C altlnda)%qash
e Inaktif Po '&&ﬁarmm referans maddelerinin ise Uretici firmanin belirledigi sicaklik dereceleri baz
alinm I ile -20 ile -80°C olmasi,
o i&@n’serumlara (ylan, akrep, tetanos, difteri immin serumu) ait testlerde kullanilan referans
&

dereceleri arasinda olmasi,

deler liyofilize ise 5 +3°C, likit olmasi durumunda (Uretici firmanin belirledigi sicaklik

e Dondurulmusg hicrelerin nakil kosullari kuru buz veya sivi azot igerisinde (—80°C altinda) olmasi,
¢ Flask icerisinde monolayer olmus hticrelerin (flasklar agzina kadar besiyeri ile dolu olmalidir) +2
ile +37°C arasinda nakledildigini kanitlayacak olan sicaklik dedisim monitér karti vb. ekipmanin

veya bilgisayara baglanarak dékim verebilen isi kayit cihazlarinin (datalogger) urtintn getirildigi
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her bir kolide yer almasi gerekmekte olup datalogger ¢iktilari numuneyi getiren musteri

tarafindan numune teslimi sirasinda Daire Baskanhdi numune kabul personeli esliginde alinmali

ve ilgili Numune Kabul Personeline teslim edilmelidir.

Nakil yapilacak numuneler agzi siki kapatiimig numune transfer torbalarinda/kutularinda @m
edilir. Q\

Universitelere gonderilecek numune transfer posetleri/kutularinin lzerine nurm?‘tagmma
kosullar, saklama kosullari, e- takip numarasi yazilir. F166/KYB Numune nsfer Formu
doldurularak ve Zimmet Defteri imzalatilarak teslim edilir. O

Numune tasinmasi sirasinda buttn gizlilik ve glvenlik kurallarina uyuIyS\/

S

7.3 NUMUNE VE DOSYA IADE KOSULLARI \/
Musteri; Numune Kabul Formunda belirlenen artan nu rin ya da kolon vb. materyal

ekinde musteriye teslim edilir. Numune Kabul Formun

iadesini talep etmesi durumunda sahit numune ayirilarak n /Sge ve s0z konusu materyaller dosya
&nunenin iadesine yénelik iade talebi

belirtiimemesi kosulunda numunelere CTO8/KYB N Muhafaza lade imha Talimatrnda yer alan

sartlar uygulanacaktir. Analiz sonucunda spEWsyona uygun bulunmayan numuneler iade

edilmeyecektir. Numunelerin soguk zincir nu i olmasi durumunda firma temsilcisine numuneler

tutanakla teslim edilir. \\/

&
?\
7.4 SAHIT, ANALIZDEN Aw&lUMUNELERiN iMHA KOSULLARI
Numuneler CT08/ mune Muhafaza, iade ve imha Talimati Madde 7.2.2' de belirtilen
surelerde muhafaza é® k imha edilir. Cesitli nedenlerle analizi yapilmadan Daire Baskanhgimiz
tarafindan iade edi dosyalara ait numuneler musteri tarafindan talep ediimemesi halinde son
kullanma tari % sonra kimyasal/biyolojik ve farmasétik atik olarak degerlendirilir.
8.1 C>C)KIIJMANLAR
\E-l CT08/KYB Numune Muhafaza, iade ve imha Talimati
&8.2 PR25/KYB Analiz Proseduri
<

9. KAYITLAR

9.1 F111/KYB Numune Kabul Formu
9.2 F166/KYB Numune Transfer Formu
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9.3 Datalogger ciktilari
Bu prosedirin uygulanmasi sonucu ortaya ¢ikan kayitlar, PR02/KYB kodlu Kayitlarin Kontroli

Prosediri ve Devlet Arsiv Hizmetleri Hakkindaki Yonetmelik gereklerine uygun olarak bu

kapsamdaki formlar kullanilarak kayit altina alinir. Q~.
10. REFERANS \\?‘
10.1 USP: Amerikan Farmakopesi Q

10.2 EP: Avrupa Farmakopesi

10.3 Beseri Tibbi Uriinler Ambalaj ve Etiketleme Yénetmeliginde Degj % aplimasina Dair
Yonetmelik

10.4 ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlari Yetkinligiygip Genel Gereklilikler

Form no: FO4/KYB/00
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EK.

TiTCK Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar1 Dairesi Baskanhg
PR10/KYB Numune Kabul Kriterleri Prosediirii
Gerekli Minimum Numune Miktari Tablolar:

(Yayin Tarihi/No:31.05.2019/04)

(Revizyon Tarihi/No: 00.00.0000/00)

Tablo 1a. ilag Numuneleri Fiziksel ve Kimyasal Analizler igin Gerekli Minimum Numune Miktarlar

Tablo 1b. Tlag Numuneleri Mikrobiyal Kontaminasyon Limit Testi i¢in Gerekli Minimum Numune Mikta@&
Tablo 1c. Ilag¢ Numuneleri Sterilite Testi I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlar &?»
Tablo 1d. ilag Numuneleri Mikrobiyolojik Miktar Tayini I¢in Gerekli Minimum Numune Mi@

Tablo 1e. ilag Numuneleri Bakteriyel Endotoksin Testi Icin Gerekli Minimum Numune@;ﬂan

Tablo 2a. As1 ve Serum Analizleri I¢gin Gerekli Minimum Numune Miktarlari \)%

Tablo 2b. As1 ve Serum Uriinlerinin Sterilite Analizleri I¢in Gerekli Minimu, Oune Miktarlar1

Tablo 3. Kan Uriinleri Analizleri I¢in Gerekli Minimum Numune Mik@

Tablo 4a. Biyoteknolojik Uriin Analizleri i¢in Gerekli Minimum b% e Miktarlari

Tablo 4b. Biyoteknolojik Uriinlerin Sterilite Analizleri Igin %}1) Minimum Numune Miktarlar

Tablo 5a. Hormon ilaglar1 Analizleri I¢in Gerekli Mini umune Miktarlar:

Tablo 5b. Hormon laglar: Sterilite Testi Analizle@i Gerekli Minimum Numune Miktarlart

Tablo 6a. Kozmetik Uriinlerin Fiziksel, I@%ﬂ Analizler i¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlar

Tablo 6b. Kozmetik Uriinlerin Mi.kr@bj ik Analizleri I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlari

Tablo 6¢. Kozmetik Uriinlerin BiQtjik Degerlendirme Testleri I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlari
Tablo 7. Tibbi Amagh X %e Uriin Analizleri I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlari

Tablo 8a. Tibbi Ci%@in Analizleri I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlari

Tablo 8b. leb@h&z Uriinlerde Sterilite Testi Analizleri I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlari

Tablo 8@{ Cihaz Uriin Analizleri Bakteriyel Endotoksin Testi Igin Gerekli Minimum Numune Miktarlart

Tablo 9. Tablo 8a’da Yer Almayan Tibbi Cihaz Uriin Gruplar1 Analizleri I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlari

* Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar1 Dairesi Bagkanligina analiz talebi ile gonderilen numunelerin miktarlari hesaplanirken
PR10/KYB Numune Kabul Kriterleri Prosediirii iiriin gruplarimin dikkate alinmasi gerekmektedir.



2/11

Tablo 1a. flag¢ Numuneleri Fiziksel ve Kimyasal Analizler i¢in Minimum Numune Miktarlari

Numune Tipleri Gerekli Minimum Numune Sayisi

Tablet, Draje, Kapsiil vb. Formlar 125* Adet

Flakon < 100 ml 85 Adet

Flakon > 100 ml 40 Adet

Ampul (<5mL) 100 Adet

Ampul (>5 mL) 50 Adet

Kartus, Kullanima Hazir Siringa vb. 100 Adet

Pomat, Merhem, Krem vb. Yar1 Kat1 Preparatlar 25 Adet

Cozelti, Siispansiyon vb. Oral ve Peroral Preparatlar 20 Adet

Supozituvar, Oviil 40 Adet

Goz, Kulak, Burun Preperatlari 50 Adet &Q~
Transdermal Preperatlar 50 Adet O
Aerosol ve Spreyler 25 Adet ) W
Rektal Lavmanlar 25 Adet

Inhalasyon Preperatlar

Kapsiil 225** Ad 6{

Sprey 50%* A
Blister 225K Adet
Biiylik Hacimli Parenteral Soliisyonlar (Poset) (100 mL-250 mL) A{Mdet
Biiyiik Hacimli Parenteral Soliisyonlar (Poset) (500 mL-1000 mL) &3@**Adet
Biiyiik Hacimli Parenteral Soliisyonlar (Poset) (>1000 mL) (TN 20 ***Adet
Ilagh Sakizlar [@/ 25 Adet
Pastiller <N7 40 Adet
Oral Kullanimlik Toz Preparatlar (w 40 Adet
Ilag Etken Maddesi Igeren Implantlar Pal \\U) 50 Adet

*

Numune adedi tek etken madde igeren triinler igin belirlenmistir. Birden £azla\tken madde igeren iiriinler i¢in belirlenen sayiya ilaveten
her bir etken madde i¢in belirlenen sayinin %25°1 kadar miktar ilave edilir. Mn miktar birim dozu ifade eder. Multivitamin igeren tablet
ve kapsiiller i¢in tabloda belirtilen miktarin 2 kat1 kadar gerekmektedir.

**  Numune adedi etken madde basina belirlenmistir. Her etken mgad®§ 1&in 3 adet hasta uygulama aparati ve {iriin bagma 1 adet agizlik
adaptorii (NGI ve DUSA analizlerinde kullanilmak iizere) gerekmgkte:

*** Sikayet numunelerinde plastik kontrolleri i¢in firma bildiri &gélstmaden ek numune istenebilir.

Tablo 1b. Numune Tiplerine Gére Mikrobiyal tammasyon Limit Testi I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlar1

Numune Tipleri Gerekli Minimum Numune Sayis1* | Gerekli Minimum Numune Miktar1*
Agizdan Alinan Susuz >

Preparatlar < %O

Agizdan Alinan Sulu

Preparatlar En Az 4 Adet Numune

Rektal Kullanim Preparatm\t"'( es.t I¢in Gerekli Minimum Nunalu.ne
Oromukozal Preparatla I’$y Miktar1 Olan 10 gram veya mL’yi
Ny Karsilayacak Sayida Numune Sayis1
Nazal Preparatlar _\_ ) Artirilir N Y
Kulak Toi Prepargdh 5 rtirtlir Numune Sayist En Az e
- Olmalidir.)
Deri Preparalqn ¥
Vajinal PreQargslar
Inhaler.Pxgpgatlar
TransOepnal Yamalar (Patch) 20 Yama (Patch)
En Az 4 Adet Numune
(Test i¢in Gerekli Minimum Numune
Miktar1 Olan 35 gram veya mL’yi
Karsilayacak Sayida Numune Sayisi
Artirtlir Numune Sayist En Az 4 Adet
Olmalidir.)
En Az 4 Adet Numune
(Test I¢in Gerekli Minimum Numune
Miktar1 Olan 35 gram veya mL’yi
Karsilayacak Sayida Numune Sayisi
Artirilir Numune Sayis1 En Az 4 Adet
Olmalidir.)

10 gram veya mL

Bitkisel icerikli Preparatlar 35 gram veya mL

Geleneksel Bitkisel Uriinler 35 gram veya mL

*Analiz tekrar gerekli oldugu durumlarda gerekli minimum numune sayis1 ve miktar 4 katina kadar artirilabilir.



Tablo 1c. flag Numuneleri Sterilite Testi I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlari
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Numune Tipleri

Gerekli Minimum Numune Sayis1*

Enjeksiyonluk Preparatlar: Hacmi 3 mL’ye kadar olan iiriinler 40 adet
Hacmi 3 mL ve 3 mL'den 100 mL'ye kadar olan {iriinler 20 adet
Hacmi 100 mL ve 100 mL'den fazla olan {iriinler 10 adet

Kullanima Hazir Siringa, Kartus ve

Enjeksiyonluk Kalemler 40 Adet

Kati Preparatlari 20 Adet

Cerrahi Iplikler 20 Paket

Oftalmik Preparatlari

Stvi Uriinler:

Hacmi 3 mL’ye kadar olan iirtinler

Hacmi 3 mL ve 3 mL'den fazla olan tiriinler
Kat1 Uriinler:

20 adet %
o Q>

Tibbi Cihaz Numuneleri

40 Adet Numune

Tablo 1d. ilag Numuneleri Mikrobiyolojik Miktar Tayini I¢in Gerekli Mini

N

e
>

* Analiz tekrar1 gerekli oldugu durumlarda gerekli minimum numune sayis1 ve miktart 4 katina kadar artlr@gir.

umune Miktarlar1

Numune Tipi

Gerekli Minimum Numune Sayis1*

Tablet veya Kapsiil Formunda Preparatlar

20 Tablet X

Sivi Formdaki Preparatlar

5 Numune A\

* Analiz tekrar1 gerekli oldugu durumlarda gerekli minimum numune

Tablo le. flag Numuneleri Bakteriyel Endoto

«23’
S

Testi I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlar:

yidy ve miktar1 4 katina kadar artirilabilir.

Numune Tipi

Gerekli Minimum Numune Sayisi

Ampul veya Flakon (< 2 mL) {*&Oy 2 Adet Numune

1 Adet Numune

Ampul veya Flakon (>2 mL) '&’\'\) f
Kartuslar ve Kullanima Hazir § >

2 Adet Numune

Biiyiik Hacimli Parenteralé@oﬁlar

1 Adet Numune




Tablo 2a. As1 ve Serum Analizleri Igin Gerekli Minimum Numune Miktarlar
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Doz/mL
Uriin Ad1
0,1 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 45 50 10 20 25 30 50 100
Hepatit- A 100 55
Hepatit- B 120 55 25 25
Hepatit A+B 75 55
. -
Grip 110 100 30 25 \y
Rahim Agz1 Kanseri 75 p \)
Kuduz 140 100 & \
Kizamik 150 30 A ‘\)y
Kizamik Sulandiricist 150 (\ VV
D ’\ v
Kizamikgik 150 30 &)
Kizamikgik A~
Sulandiricist 150 C\\)
) =g
Oral Polio 100 100 100 | 100 &A\
. )4
Inaktif Polio I
Rotavirus 100 | 100 ¢
Sar1 Humma 100 4 X\
N
Su Cicegi 150 &5\?7
14
Su Cigegi Sulandiricisi 150 . ‘\\’x
3>
MMR (\\\'
150 s
MMR Sulandiricisi 150 O‘?Vv
A%
DTacP-DPwWT 40 40
]22%"-
DTacP-Hib i C 3
DTacP-Hib-1PV '« 60
A 7|

_ A
DTacP-IPV ) $ 160
DTacP-IPV-HBsAg- . %V
Hib A 160
DT Q\ 40 | 40

Py 120

1 ) 1&¢ 100 40 |30
Hib ;

A 100
ProfigkgX” 100
Menenjit 125 100 25
Kolera 75
PPD 100 | 100
Tifo 75
BCG 150 150 70 60
BCG Sulandiricist 200
Immun Serumlar 100 70 70

TT : Tetanos Toxoid
Hib : Haemophilus Influenzae tip B Asist

DPT : Difteri-Pertusis-Tetanos Asist
: Difteri-Tetanos Toxoid

DT
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PPD : Tiiberkiilin IPV : inaktiv Polio Asist

* Tabloda belirtilen en az numune sayilaridir. Test tekrari ve program disi analizler gerekmedigi en uygun kosullar dikkate alinarak
hazirlanmistir. Numune hacmi degisikligine bagh olarak gerekli numune miktarinda degisiklik olabilir

Tablo 2b. As1 ve Serum Uriinlerinin Sterilite Analizleri i¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlar

Numune Tipleri Gerekli Minimum Numune Sayis*
Enjeksiyonluk Preparatlar Hacim <3 mL; 40 Adet
3 mL < Hacim <100 mL; 20 Adet
Hacim >100 mL 10 Adet
Kullanima Hazir Siringa, Kartus ve Enjeksiyonluk Kalemler | 40 Adet

* Tablo 2a’da yer alan gerekli minimum numune miktarlar1 Tablo 2b’de yer alan “Sterilite” analizi i¢in gerekli minimum numune mikgaglarini
kapsamaktadir. Tekrara gidilmesi durumunda “Sterilite” analizi i¢in Tablo 2b’de yer alan numuneler ek olarak istenebilir. x

Tablo 3. Kan Uriinleri Analizleri igin Gerekli Minimum Numune Mikt@%

L 1
Numune Hacmi (mL)
Numunenin Cinsi >1,5 <3,0 >3-<100 >100
. b
Insan Albumini - 85 65 \) 55
Insan Immunoglobulini - 85 65\(\\ 55
Pihtilagma Faktor N
Konsantreleri, Plazma - 85 @ 55
Inhibitor Konsantreleri . %
N b
Doku Yapistiricilart - 85,\ > 65 55
W
Plazma Havuzu 5 . ,\% - -
“Y
* Tabloda belirtilen en az numune sayilaridir. Test tekrar1 ve progfam dys1 analizler gerekmedigi en uygun kosullar dikkate aliarak hazirlanmastir.
**Sadece HbsAg, HIV 1-2, Anti HCV parametresi talebi ile y: al izin basvurular i¢in numune sayis1t Madde 7.1.2.6’da agiklanmistir.

*** Analiz tekrari gerekli oldugu durumlarda gerekli minim%m» une sayis1 ve miktar1 4 katia kadar artirilabilir.

N

Tablo 4a. Biyoteknolojik Uriin Anql-é%&;n Gerekli Minimum Numune Miktarlari

Hacim (mL)

Uriin Adi
0,1 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 45 50 10 |20 |25 | 30 | 50 100

Biyoteknolojik Uriinler4AQ)¥ | 140 [ 140 [120 |75 [ 75 |75 [75 |60 |60 [ 60 [ 60 [ 60 [ 60 | 6O

Biyoteknolojik Um‘ﬂ@ 150 | 150 | 140 | 100 | 100 |1200 |100 |70 |70 |70 |70 |70 |70 | 70

(Liyofilize ) (Ad

< 14
*  Tabloda %ﬂ en az numune sayilaridir. Test tekrar1 ve program disi analizler gerekmedigi en uygun kosullar dikkate alinarak
hazirlanmugtir. unenin analiz sertifikasinda, eger tibbi cihazlarla ilgili analizler varsa, bunun i¢in ayni seriye ait ek numune istenecektir.
Basvuru %}Ma, numune ve referansi ile beraber, o seriye ait kalite kontrol analizlerine iligkin analiz sertifikasinda belirtilen SOP’lerin giincel
hallerini im edilmesi gerekmektedir. Yetim ilaglarin numune sayilari, analiz veya raf 6mri spesifikasyonlar1 ve hacimlerine gére
hesaplanarak alinacaktir.

Tablo 4b. Biyoteknolojik Uriinlerin Sterilite Analizleri I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlar1

Numune Tipleri Gerekli Minimum Numune Sayist*
Enjeksiyonluk Preparatlar Hacim <3 mL; 40 Adet
3 mL < Hacim <100 mL; 20 Adet
Hacim >100 mL 10 Adet
Kullanima Hazir Siringa, Kartus ve Enjeksiyonluk Kalemler 40 Adet

** Tablo 4a’da yer alan gerekli minimum numune miktarlar1 Tablo 4b’de yer alan “Sterilite” analizi i¢in gerekli minimum numune miktarlarin
kapsamaktadir. Tekrara gidilmesi durumunda “Sterilite” analizi i¢in Tablo 4b’de yer alan numuneler ek olarak istenebilir.
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Tablo 5a. Hormon flaglar1 Analizleri Igin Gerekli Minimum Numune Miktarlari

Uriin Ad1 Gerekli Minimum Numune Sayisi
HCG 46 Adet Liyofilize Toz Igeren Ampul / Flakon (1500 1U veya 5000 IU) Numunesi ve Coziiciisii
Menotropin 62 Adet Liyofilize Toz Igeren Ampul / Flakon (75 IU) Numunesi ve Coziiciisii

55 Adet Liyofilize Toz Igeren Ampul / Flakon (150 1U) Numunesi ve Coziiciisii

Urofollitropin Hormonu

44 Adet Liyofilize Toz Igeren Ampul / Flakon (600 1U) Numunesi ve Coziiciisii
43 Adet Liyofilize Toz Igeren Ampul / Flakon (1200 1U) Numunesi ve Coziiciisii

Follitropin Hormonu

56 Adet Liyofilize Toz Igeren Ampul / Flakon (75 IU) Numunesi ve Coziiciisi,
55 Adet Liyofilize Toz Igeren Ampul / Flakon (150 1U) Numunesi ve CézﬁcﬁsﬁA Z

&
3

Tablo 5b. Hormon Ilaglar1 Sterilite Testi Analizleri I¢in Gerekli Minimum Numune Mik'@\lan;

)

Numune Tipleri

Gerekli Minimum Numune Sayis1*

Enjeksiyonluk Preparatlar Hacim <3 mL,; 40 Adet
3mL < Hacim <100 mL; 20 Adet 0\)
Hacim >100 mL 10 Adey
Kullanima Hazir Siringa, Kartug ve A2
Enjeksiyonluk Kalemler 40 adet “A
A

*Analiz tekrari gerekli oldugu durumlarda gerekli minimum numune sayisi ve mikté%katma kadar artirilabilir.

N

Tablo 6a. Kozmetik Uriinlerin Fiziksel ve Kimyasakg!i»zleri icin Gerekli Minimum Numune Miktarlari

Kozmetik Uriinler ‘ Gerekli Minimum Numune Sayisi
Bebek Uriinleri e
Qs
(Sampuan, Losyon, Krem, Yag vb.) N 4
Kisisel Temizlik ve Banyo Uriine '?;Y.
(Sabun, Jel, Kopiik, Kre "R ~ 4
Islak Mendil, Islak&"ﬂlk Havlusu 6 Paket (Tekli Ambalajlarda Ise 30 Adet)
Sivi Sabun ‘é\) 4 Adet
Go6z Baki (@lgri
W}Eyehner Maskara vb. 11 Adet
651 Bakim Uriinleri ve G6z Makyaj Temizleyiciler
<g?@ém Losyon, Jel, Soliisyon vb.) 4 Adet
‘Makyaj ve Makyaj Temizleme Uriinleri
Ruj, Parlatici, Fondoten, Pudra, Allik vb. 6 Adet
Dudak Kalemi, Likit Ruj, 6 Adet
Makyaj Temizleme Uriinleri
(Krem, Losyon, Jel, Tonik, Siit vb.) 4 Adet
Makyaj Temizleme Mendili 6 Adet (Biiyiik Ambalaj)
31 Adet (Tekli Ambalaj)

Koku Verici ve Ter Onleyiciler
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Kolonya, Sprey, Eau De Toilette, Parfiim, Deo Rollon, Krem, 4 Adet
Stick vb.

Tras Uriinleri

Sabun, Krem, Losyon, Jel, Soliisyon vb. | 4 Adet
Cilt Bakim Uriinleri
Tonik,Yag, Mineral Sular, Krem, Losyon, Jel, Soliisyon vb. ‘ 4 Adet

Depilatuvarlar

Krem, Losyon, Jel, Tiras Kopiigii, Soliisyon vb. | 4 Adet

Tirnak Uriinleri

Oje, Parlatici, Aseton, Losyon Jel, Soliisyon vb. ‘ 6 Adet
Ag1z Bakim Uriinleri d\\'
Dis Macunu, Beyazlatici,Agiz Calkalama Suyu vb. ‘ 4 Adet A ?»y
Sa¢ Bakim ve Temizleme Uriinii Y
O\
Sampuan, Sa¢ Kremi vb. 4 Adet ‘1 )
Sampuan, Sag¢ Kremi vb. (Otel Tipi) 11 Adet - <\) hd
Sag Serumlari 6 Adet C})
= 4 ~*
Sac Renklendirici Uriinler (\\)
Sag Boyalar1, Sa¢ Acici Uriinler, Sprey, Jole vb. 4 Adet N
A

Sa¢ Maskarasi 11@ b4

i} N
Giines Uriinleri N\

N ¥ Adet

ol
* Tabloda yer alan numune miktarlar minimum gerekli nuﬁ&/llarldlr. Analizlerin tekrarlanmasi gereken hallerde ayni seriden
tekrar numune talep edilir.

** Tablo 6a’da yer alan miktarlar fiziksel ve kimya% zler igin gerekli olan numune miktarlaridir. Mikrobiyolojik testler i¢in
Tablo 6b’de, In vitro cilt irritasyon ve deri korozyongestléri i¢in gerekli numune miktarlar: Tablo 6¢’da yer almaktadir.

N
&

Tablo 6b. Kozmetik Urh@\dikrobiyolojik Analizleri i¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlar

Krem, Losyon, Jel, Siit

Gerekli Minimum Numune

g g . P *
Numune Tipleri Gerekli Minimum Numune Sayis1 Miktari*

C)En Az 4 Adet Numune (Gerekli Numune Aguligi veya

Kozmetik Ur Hacmini Saglamak I¢in Artirilr.)

A

10 gram veya mL

* Numu e%ﬁlaj igerigi > 50 g veya mL oldugunda Tablo 6a’da yer alan numune sayilar fiziksel kimyasal testlerin yan1 sira mikrobiyolojik
testlergci yeterli olacaktir.

**Nu e ambalaj igerigi <50g veya mL oldugunda fiziksel ve kimyasal analizler yaninda Mikrobiyolojik testlerinde yapilmasi istenildigi takdirde
Tablo 6a’da yer alan numune sayilarina ilaveten Tablo 6b’ye gore 4 adet daha numune gereklidir. Bu 4 adet numunenin toplam miktar1 10g veya
mL miktarini kargilamiyorsa génderilecek numune sayist 10 g veya mL miktarini karsilayacak sekilde artirilmalidir. Gerekli goriildiigii durumlarda
talep edilen numune miktar1 40 g veya mL’ye kadar artirilabilir.

Tablo 6¢. Kozmetik Uriinlerde Biyolojik Degerlendirme Testleri I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlari
Biyolojik Degerlendirme Testleri Gerekli Minimum Numune Sayisi

In Vitro Cilt Iritasyon, Deri Korozyon vs. Testleri 2 Adet
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Tablo 7. Tibbi Amagh Beslenme Uriin Analizleri igin Gerekli Minimum Numune Miktarlari

Tibbi Amach Beslenme Uriinleri

Gerekli Minimum Numune Sayis1*

“fthal izni Yenileme” Amaci ile Gelen Stvi Numuneler

(10 — 25 ml arasi) 35 Adet

(25.1 — 50 ml aras1) 20 Adet

(50.1- 100 ml aras1) 12 Adet

(100.1 — 250 ml arast) 10 Adet

(250.1 — 1000 ml aras1) 8 Adet

““[thal izni*> Amaci ile Gelen Sivi Numuneler

(10 — 25 ml arast) 150 Adet

(25.1 — 50 ml arast) 60 Adet AL
(50.1- 100 ml arasi) 35 Adet /\\y
(100.1 — 250 ml aras) 25 Adet ) AY
(250.1 — 1000 ml arast) 18 Adet A*X

“Piyasa Kontrol” Amaci ile Gelen Stvi Numuneler ) (‘\&

(10 — 25 ml aras1) 40 Adet >

(25.1 — 50 ml arast)

A
K¢ 4
25 Adet 2\\)

(50.1- 100 ml aras1)

15 Adet C\Y

(100.1 — 250 ml arast)

10(:@;)

(250.1 — 1000 ml arasr)

~~
e

“fthal izni Yenileme” Amaci ile Gelen Kati Numuneler /{ 7
(59 —10 garas) . Q\r 70 Adet
1019 - A
(10.1 g — 50 g arasi) K%y 35 Adet
(50.1 g — 100 g arast) \)\ 12 Adet
(100.1 — 250 g aras1) 453» 10 Adet
(250.1 g — 1000 g arast) A\X 8 Adet
«j T7ni? i 4 7
Ithal Izni” Amaci Ile Gelen Kati Numuneler (\‘\\)
(59 — 10 garas) > 300 Adet
(10.1 g — 50 g arasi) Y 150 Adet
(50.1 g — 100 g arast) < %- 35 Adet
(100.1 — 250 g arast) c’:{f\’ 25 Adet
(250.1g — 500 g arast) /\ ~ 12 Adet
(500.1g — 1000 g aras) P ‘§ 10 Adet
Tibbi Amach Beslenme Uriinleri Gerekli Minimum Numune Sayis1*

“Piyasa Kontrol” ?@Te Gelen Kati Numuneler

_ A\,
(5g-10g ara{s\]@r 80 Adet
(10.1g — 50,8 MgsY) 40 Adet
(50.1 g Q%))kg arast) 15 Adet
(1OW g arast) 12 Adet
(250.D4 — 1000 g arasi) 8 Adet

* Tabloda yer alan numune miktarlari minimum gerekli numune sayilaridir. Analizlerin tekrarlanmasi gereken hallerde ayni seriden tekrar

numune talep edilir.

Tablo 8a. Tibbi Cihaz Uriin Gruplar1 Analizleri Igin Gerekli Minimum Numune Miktarlar

Biyolojik Testler**
Sistemik Minimum Miktar*
No Numune Tipi Sensitizasyon Akut Pirojen Cilt Goz Hemoliz | invitro (Biyolojik Testler
Toksisite Irritasyon | irritasyon Sitoksisite Haric)
*kk
1 Aspirasyon Sondasi 50 Adet
2 Blister Ambalaj 100 | Adet
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3 Bistiiri Ucu 100 | Adet
4 Beyin Pedi 100 | Adet
5 Burun Spreyi 20 Adet
6 Burun Tamponu 5 30 Adet
7 Cerrahi El ve Tirnak Firgasi 10 20 Adet
S Numunelerin Agirliklart Hesaplanarak, flgili Laboratuvara
8 Cerrahi Iplik-gne N%mune Sayisi r];?»ildirilecekgtir. 120 | Adet
9 Cerrahi El Aletleri 20 Adet
10 | Cerrahi Bigak ( Bigak Ucu Sabit) 100 | Adet
11 | Dairesel Zimba (Circular Stapler) 50 Adet
12 | Damla Ayar Seti 100 | Adet
13 | Dil Cubugu (Abeslang) 10 100 | Adet
14 | Diyalizér 20 Adet
15 | Dis Firgasi 30 Adet
16 | Dezenfektan _
Kat1 1AL | Adet
Sivi AN\ Adet
17 Drape »)) 15 Adet
18 | Doku Cikarim Sistemi 12 20 Adet
19 | Eldiven 50 10 4 700 | Adet
20 | Endoskopi Agizligi L, 50 Adet
21 | Endotrakeal Tiip 10 2 ALY 50 | Adet
22 | Enjeksiyon Band1 A Y 200 | Adet
23 | Enjeksiyon Torba Portu 5 NV 1000 | Adet
24 | Enjektsr AWV
1mL _ e 500 [ Adet
2mL Numunelerin Agirliklari Hesaplanarak, Ilgili Laborat@y) 500 | Adet
5mL Numune Sayis Bildirilecektir. 500 | Adet
10 mL &%’ 250 | Adet
20 mL ,% 250 | Adet
50 mL O\ 200 | Adet
25 | Enjektdr (Insiilin) AN 500 | Adet
(Geri Cekme '\ v
26 | Enjektor Mekanizmast N
Olan) \\) 500 | Adet
27 | Enjektor (Kalem) &}5‘(’ 50 | Adet
C Numunelerin Agirhiklag lanarak, Ilgili Laboratuvara
28 | Enjekior Ueu N%lmu(l&m Bildirilecek%ir. 200 | Adet
29 | Fistiil Ignesi [ AV 100 | Adet
30 | Flaster Numunenin Boyut a Gore Hes_ap!aparak illgili Laboratuvara
~ une Sayisi Bildirilecektir. 25 Adet
31 | Gastrointestinal Bariyer > 4 | 75 | Adet
Numynelerin Agirliklart Hesaplanarak, Ilgili Laboratuvara
32| Gazh Bez AL : N%lmune Sayisi lEJBildirilecek%ir.
Spang Seklinde Ise A 7 100 | Adet
Top Halinde ise A 10 |[m?
33 | Gobek Klempi P4 M 50 | Adet
34 | Goz Yikama Soliisyonu (Ste.ril)‘L‘:\ 20 r5nol? Jadet
35 | Goz Soliisyonu AN 50 | Adet
36 | Goz Kapama Bandi (Cl Yy 50 Adet
37 | Hemodiyaliz Cozeltisi &v Y 5 Adet
38 | Hemodiyaliz SeK 50 Adet
39 |ldrar Torba;;%y 100 | Adet
40 | Infiizy S%)y 50 10
/AN 100 | Adet
41 Tndifwy 50 Adet
42 | Infiizyon Pompas! 50 | Adet
43 | Kalem Enjektér Ucu (Ignesi) 500 | Adet
Gonderile
n kan
torbasinin
44 | Kan Torbasi biiyiiklig
une gore
say1st 2 -
9 adet
olmahdir 100 Adet
45 | Kan Verme Seti
100 | Adet
46 Kanama Durdurucu Emilebilen
Seliiloz 100 | Adet
47 | Kaniil (Periferik Kateter) 50 10 10 100 | Adet
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48 | Kemik Cimentosu 50 Adet
49 | Kemik Iligi Biopsi ignesi 30 | Adet
50 Kondom 600 | Adet
51 | Lens Soliisyonu 2 20 Adet
52 | Ligasyon Klipsi 50 Adet
53 | Maske 6 100 | Adet
54 | Musluk (Ug Yollu) 100 | Adet
55 | Nebiilizator Seti 100 | Adet
56 | Pamuk 2 30 Paket
PE/ PP/ PVC/ Poliolefin Serum
57
Torbasi
Hacmi 1000 mL' den Kiigiik Y0 _ | Adet
Hacmi 1000 mL' den Biiyiik AN | Adet
58 | Rahim I¢i Arag (RIA) Y00 | Adet
59 | Sabitleme Bandi L S 30 | Adet
60 | Santral Venoz Kateter ~ Y 50 Adet
61 | Sargi Bezi Numunenin Boyutlarina Gére Hesaplanarak Ilgili Laboratuvara Q Y
Normal Sargi Bezi Numune Sayisi Bildirilecektir. J Y 50 | Adet
Algili Sargi Bezi 1Y 50 Adet
62 | Serum Seti A Y 100 | Adet
Solunum Sistemi Devresi (Breathing o \)
63 | Circuits) %\b 30 | Adet
A
64 | Soliisyon Kaplar1 I\ 50 | Adet
65 | Sondalar (Uriner Kateter) 30 5 5 AQ\) 100 | Adet
g6 | Spimallgne :&} 100 | Adet
\>
67 | Stent { Q) 26 | Adet
Kan Sekeri '\ :
(Glukoz) Ol¢iim \)y 10
Cihaz1 L™ Adet
Kan Sekeri 42&‘
(Glukoz) Olgiim \
Stripi (3 Farkli \) f
Lot Numarasi %\
Olmak Uzere v Kutu
68 | Glukometre Her Birinden) Q> 20 | (50°lik)
Olgiim Kan Sekeri .
Sistemleri (Glukoz) Olgiim ?V
Cihaz Igin %
Kontrol ° %
Soliisyonlari ,<Q
(Diisiik, Norma=f
Yiiksek Seyifede
Olmak [,
Her Bi e
I‘?”Q\ 2 Kutu
4
Tiipler (Vakuml &Tma -
69 -
Sedimentasy!
Pan 100 | Adet
70 |Tipa 4 | 150 | Adet
71 | UrineMNQigtém Kaydirici Jeli 200 | Adet
72 | Vajinal Spekulum
a) | Metal 20 Adet
b) | Plastik 50 Adet
73 | Valf/ Valfli Port 100 | Adet
74 | Ven Valfi 50 Adet
Numunenin Boyutlarina Gére Hesaplanarak Ilgili Laboratuvara
75 | Yara Band: Numune Sayisi Bildirilecektir. 100 | Adet
Yara Kapama Seti (Vakum Adet
76
Yardimli)
20
Giimiis Iceren Yara Toplama Seti
7 .
(Siinger)




11/11

a) | Giimiis Emdirilmis Bitmis Uriin 20 | Adet

b) | Giimiis Emdirilmemis Siinger 5 Adet
78 Yara Drenaj Seti (Vakumlu /

Vakumsuz) 100 | Adet

* Tabloda yer alan numune miktarlart minimum gerekli numune sayilaridir. Analiz tekrar1 ve program dis1 analizler gerekmedigi en uygun kosullar dikkate alinarak
hazirlanmistir. Analizlerin tekrarlanmasi durumu gibi benzeri durumlarda ayni seri/lot numarasit olmak iizere numune sayisi degisiklik gosterebilir.

** Tabloda yer almayan numune gruplari i¢in, agirliklar: hesaplanarak ilgili laboratuvara numune sayis1 bildirilir.

**% [n vitro sitoksisite testlerinde numune sayilari, numunelerin agirligina veya yiizey alanlarina gére belirlenir.

Tablo 8b. Tibbi Cihaz Uriinlerde Sterilite Testi Analizleri I¢in Gerekli Minimum Numune Miktarlar

Numune Tipleri Gerekli Minimum Numune Sayis1*
Tibbi Cihaz Numuneleri (Tablo 9a’da Belirtilen Tiim Uriin Gruplari Igin) 40 Adet Numune N~
\ 04
*Analiz tekrar1 gerekli oldugu durumlarda gerekli minimum numune sayisi ve miktart 4 katina kadar artirilabilir. §

4
>

Tablo 8c. Tibbi Cihaz Uriin Analizleri Bakteriyel Endotoksin Testi I¢in Gerekli Minimum Numu&ﬂiktarlarl

Numune Hacmi Gerekli Minimum Numune Miktari
Lens soliisyonu 1 sise N
v sis ‘\Q)o
* Numune, BET i¢in agz1 kapali orijinal ambalajinda gonderilmelidir. &

Tablo 9. Tablo 8a’da yer almayan T1bbi Cihaz Uriin Gruplart Analiil' { 1in Gerekli Minimum Numune Miktarlar

Deney Gruplari Gerekli Minimum Numune Miktarlar: (Adet)
Fiziksel Deneyler «\\' 30
£
Kimyasal Deneyler (\A\\V 60
Mekanik Deneyler N oM 30
Biyolojik Deneyler Q)¥ *
Mikrobiyoloji Lab. Testleri . *
A
Toplam Y 120
P >
° v

* Numune cinsine, boyutuna, hacmine Ve/ve% iklarina gore ilgili birimler tarafindan numune adedi belirlenir.






